Agilent 16900,16700, and 16500 
Mainframe/Module Compatibility Matrix 
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Note: Superscripts indicate the minimum required software version, if any. 


For 16900 and 16700 series software updates, please visit 
http://software.cos.agilent.com/iogicAnalyzerSW (order form) or 
http://agiient.com/find/la-sw-download (download) 
















































